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1. OBJETIVO:

¢ Manuseio correto e cuidados com bisturi elétrico, equipamento utilizado em
procedimentos cirlrgicos, para corte e coagulagdo de tecidos, promovendo a
seguranca do cliente em cirurgia. Quando realizada de forma correta torna-se um
procedimento adequado.

2. CAMPO DE APLICACAO:

e Centro cirlirgico.
3. REFERENCIA:

s Agéncia nacional de vigilancia sanitaria (ANVISA) 2004;
o Para cirurgia segura da OMS;
REV.SOBECC.SAOPAULO.JUL/SET.ZO16;21 (3).154-161.

4. TERMINOLOGIA, DEFINICAO E SIMBOLO:
e N. A.- Ndo aplicavel.

5. DESCRICAOQ:

PROFISSIONAL PROCEDIMENTO PASSO
Enfermeiro (a), Material Necessario
Técnico/Auxiliar de 1. Bisturi elétrico;
enfermagem. 2. Pedal;

3. Cabo de placa isolante;

4. Placa isolante descartavel
(adulto e infantil);

5. Caneta de bisturi
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Enfermeiro (a),
Técnico/Auxiliar de
enfermagem.

Cuidados de

Enfermagem
1.

2.
3.

esterilizada;

Separar os equipamentos
€ acessorios;

Encaminhar a sala de
cirurgia;

Realizar o teste de
funcionalidade;

Verificar colocacédo
adequada da placa do
bisturi conforme 0
protocolo do mesmo;
Avaliar desinfecgdo de
equipamento antes da
utilizacao;

Explicar o procedimento
para © paciente, retirando
todos os adornos, metal,
cabelo de nylon, cllios
posticos, piercing. Para
prevencdo de acidentes

como. lesbes,
queimaduras na pele,
causados pelo
eletrocautério;

Atentar se houve o
descarte do material
(inflamavel) do campo
cirargico, gazes e
compressas  (molhada)
que foi embebida de
alcool ou clorexedina
alcodlica, realizado para
secar o paciente;
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Enfermeiro (a),
Técnico/Auxiliar de
enfermagem.

Montagem do Bisturi
Elétrico.

Passo a Passo:

1-

2-

Conectar o bisturi na rede
eletrica;

Conectar a placa isolante
descartavel no cliente
mantendo amplo contato
com a pele, em area que
ndo corra risco de
umidifica-la durante o ato
cirargico, e sem contato
com iocais de
protuberancia dssea:
Conectar o cabo na placa
isolante;

Aproximar o bisturi da
mesa operatéria;
Aguardar que o cirurgigo
fornega a extensdo da
caneta do  bisturi e
conecta-la no
equipamento;

Aproximar o pedal do
bisturi do elemento da

equipe que ira comandar
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0 equipamento;
7- Ligar o “Plug” do
MEDICO > equipamento;

Enfermeiro (a),
Técnico/Auxiliar de
enfermagem

8- Seleciona ¢ grau de corte
e coagulagdo conforme a
orientacéo do cirurgiao,

9- Atencgdo para ndo acionar

0 comando sem esta em uso,

evitando intercorréncia com

queimadura do paciente;
10-Remocgdo de produtos
inflamavel no campo

cirdrgico.

Cuidados de Enfermagem
Pés Execugio

o Desligar o botdo stanby .
¢ Desligar o bisturi da rede
elétrica;

e Calcar as luvas de

procedimento;
e Desconectar o cabo e
caneta do equipamento;
o Desprezar a placa no lixo;
e Fazer desinfecao do

equipamento com
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utilizagéo do equipamento
Peroxide;
¢ Encaminhar a caneta do

bisturi para ¢ expurgo da

central de material
esterilizacao;
o Retirar as Iluvas de

procedimento,
o Anotar na folha de débito

do centro cirtirgico.

6. CONTROLE DE REGISTROS:

Anotagdes de enfermagem contendo inicio e o término do procedimento.

7- ALTERAGCOES

Principais cuidados da equipe multiprofissional:

Atentar quanto a soluggo antisséptica alcodlica, pois o &lcool é uma solugao inflamavel,
Atentar quanto o alarme no bisturi acionar, verificar se foi adaptado corretamente o
acessorio, checando o cabo, placa e caneta;

Atentar se ficou excesso de antisséptico aderido préximo a placa ou dobras da pele do
paciente;

Observar a éarea de fixagéo da placa do bisturi elétrico no paciente:

Ajustar o bisturi elétrico devendo ser utilizado com valores de baixa poténcia, pois
evita-se a produgdo de faisca..

Desprezar as compressas Umidas com antisséptico utilizado, a fim de nac deixa-las
préximas ao bisturi;.

Atentar-se com o uso dos panos cirlirgicos ¢ mais longe possivel de fontes de calor:
Atentar-se o uso cauteloso do oxigénio, que s6 se deve ser administrado em pacientes
em risco de queda de saturacédo e dando preferéncia ac cateter nasais, pois 0 oxigénio
€ uma substancia combustivel que deve ser evitado;
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e Manter aboa comunicagdo entre a equipe multidisciplinar, para que acidentes com o
bisturi sejam evitados.

Tais agbes se faz necessarias para a melhoria de um servigo prestado com exceléncia e
qualidade, garantindo uma boa seguranga ao paciente/cliente.




